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 ИЗМЕРИТЕЛЬ УРОВНЯ 
ФОРМАЛЬДЕГИДА (CH2O)



СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

  Компания оставляет за собой право без специального 
уведомления, не ухудшая потребительских свойств прибора 
изменить: дизайн, технические характеристики, комплектацию, 
настоящее руководство. Данное руководство содержит только 
информацию об использовании, предупреждающие сообщения, 
правила техники безопасности и меры предосторожности при 
использовании соответствующих измерительных функций этого 
прибора и актуально на момент публикации.
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ОБРАТИТЕ 
ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ

ВОЗМОЖНО
ПОВРЕЖДЕНИЕ ПРИБОРА

ВВЕДЕНИЕ

Измерение концентрации аммиака в диапазоне 0…100 ppm
Разрешение 0,1 ppm
Визуальная и звуковая сигнализация
Два настраиваемых уровня тревоги
Возможность отключения звуковой тревоги
Встроенный термометр
Индикатор заряда аккумулятора
Встроенный Li-ion аккумулятор
Сетевое зарядное устройство
Удобный пластиковый кейс для транспортировки и хранения

ОСОБЕНОСТИ

•  
•  
•  
•  
•  
•  
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ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ



ВНЕШНИЙ ВИД ПРИБОРА
Кнопка для включения и выключения прибора
Кнопка увеличения в режиме настройки 
включение - оключение звука в режиме измерения 
Переключение единиц измерения температуры в режиме 
измерения / перемещение по разрядам в режиме настройки 

Кнопка уменьшения в режиме настройки / 
включение - отключение подсветки в режиме измерения 

Переключение в режим настройки и обратно 
(сохранение параметров) 

Индикатор  зарядки 

Индикатор тревоги

Дисплей

Датчик 

Разъем для зарядки 
(micro USB )

Крепление для штатива     

Отсек для аккумулятора
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Поле отображения единиц измерения и уровня тревоги 
Поле отображения измеренного уровня
Значок режима непрерывного измерения
Единица измерения
Значок включения подсветки 
Значок включения звука 
Индикатор заряда аккумулятора 
Поле отображения температуры 
Единица измерения температуры

ДИСПЛЕЙ

ИЗМЕРЕНИЕ

1
2
3
4
5
6
7
8

9

1

3
2

45

6

7

8

9

7

НАЗНАЧЕНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ �

 

Параметр Значение
Измеряемый газ
Диапазон измерения
Разрешение
Погрешность

Условия эксплуатации*
Условия транспорти-
ровки и хранения
Питание

Зарядное устройство

Датчик**

Сигнализация

Размеры
Вес
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Световая, звуковая 
(возможно выключение звука)

Формальдегид CH2O 
 0…5 ррм
0,01 ррм 

≤ 0,1 ррм ± 20%, > 0,1 ррм ± 10% 
0…50ºС, 20…70 % ОВ 

 -20…60ºС, 20…80% ОВ 
 Li-Po аккумулятор 3,7В×1000мА/ч 

Вход: 220В-50Гц , выход: 5В×1А
Продолжительность рабо-
ты на полностью заряжен-
ном аккумуляторе 

Время измерения  ≤ 60 сек 
Время восстановления ≤ 60 сек 
Дисплей Высокой четкости LCD с подсветкой 

 Электрохимический

178х65х30 мм 
 170 г 

>50 часов непрерывной работы 



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Чтобы аккумулятор служил долго – рекомендуется придерживать
ся общих правил зарядки и эксплуатации аккумуляторов, а именно:

-

• Заряжать аккумулятор полностью пока зарядка не прекратить-
ся (индикатор «зарядки» поменяет цвет с красного, на зелёный).
• Начинать заряжать аккумулятор, когда он почти полностью
разряжен (на дисплее отображается «Пустая батарея»)
• Не использовать при температуре ниже 0 С̊
• Не использовать непредусмотренные зарядные устройства
• Не храните прибор с разряженным аккумулятором, периоди-
чески проверяйте состояние аккумулятора и заряжайте при не-
обходимости
• Хранение разряженного аккумулятора сильно сокращает срок

его службы.

СОВЕТЫ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ АККУМУЛЯТОРА

ОСОБЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ

Утилизируйте использованные элементы питания 
в соответствии с действующими требованиями и 
нормами вашей страны проживания.
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Не храните прибор в местах, где возможно попадание влаги или 
пыли внутрь корпуса, мест с высокой концентрацией химических 
веществ в воздухе. Не подвергайте прибор воздействию вибраций, 
высоких температур (≥60ºС), влажности (≥80%) и прямых солнеч-
ных лучей. Не протирайте прибор высокоактивными и горючими 
жидкостями, промасленной ветошью и др. загрязнёнными пред-
метами. Используйте специальные салфетки для бытовой техники. 
Когда прибор влажный, высушите его перед хранением. Для чист-
ки корпуса прибора, используйте мягкую слегка влажную чистую 
ткань, не используйте жёсткие и абразивные предметы.

УХОД И ХРАНЕНИЕ

СРОК СЛУЖБЫ

Для получения обслуживания следует предоставить прибор в чистом 
виде, полной комплектации и следующую информацию:

Адрес и телефон для контакта;

Описание неисправности;

Модель изделия;

Серийный номер изделия (при наличии);

Документ, подтверждающий покупку (копия);

Информацию о месте приобретения прибора.

Полностью заполненный гарантийный талон.

Пожалуйста, обратитесь с указанной выше информацией к дилеру 
или в компанию «МЕГЕОН». 

Прибор, отправленный, без всей указанной выше информации 
будет возвращен клиенту без ремонта.

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
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Измеритель уровня формальдегида (CH2O) МЕГЕОН 08086 – 1 шт

Аккумулятор – 1шт

Сетевое зарядное устройство с проводом – 1шт

Руководство пользователя – 1 экз 

Гарантийный талон – 1 экз

Пластиковый кейс для транспортировки и хранения – 1шт

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
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© МЕГЕОН. Все материалы данного руководства являются объектами авторского 
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